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1 Johdanto 
Valmet Technologies Oy:n (jäljempänä Valmet) paper machines liiketoimintayksikön 
tuotekehitys osastolla on kolme koelaitosta, Technology Center:iä, jotka sijaitsevat 
Inkeroisissa (jäljempänä FIB), Järvenpäässä (jäljempänä FIN) ja Jyväskylässä (jäljem-
pänä PM).  Koelaitoksiin sisältyy myös toimintoa tukeva laboratorio, joissa tehdään 
analyysejä paperin ja kartongin ominaisuuksiin liittyen.  
Valmetin Teknologiakeskuksessa Jyväskylässä on kaksi koepaperikonetta (jäljempänä 
koekone) ja kaksi laboratoriota, analyysilaboratorio ja koekonelaboratorio. Analyy-
silaboratoriossa käsitellään pääsääntöisesti tuotantokoneiden näytteitä ja asiakkaita 
ovat tuotantokoneita palvelevat Valmetin asiantuntijat. Koelaitoslaboratoriossa käsi-
tellään koekoneiden näytteitä ja asiakkaita ovat koekoneilla tutkimusta tekevät Val-
metin asiantuntijat.  
Laboratoriotoiminnoissa tulosten toistettavuus ja jäljitettävyys ovat luotettavuuden 
kannalta avainasemassa. Nykyaikaiset laboratoriot koostuvat tyypillisesti analysaat-
toreista ja laboratoriojärjestelmästä joita laborantit operoivat. Analyysien pohjalta 
laaditaan raportti loppukäyttäjän tarpeisiin. Raportointi on voitu automatisoida labo-
ratoriojärjestelmän toimesta tai se tehdään käsityönä. 
Opinnäytetyön aiheena olevassa kehityshankkeessa keskityttiin Jyväskylän laboratori-
oiden tiedonkeruun ja raportoinnin kehittämiseen. Hankkeeseen ryhdyttiin organi-
saatiomuutosten jälkeen havaittujen resurssi- ja ylläpitopuutteiden vuoksi. Projektin 
edetessä hankkeen laajuus kasvoi kattamaan koko koelaitosprosessin tiedonkeruun 
ja raportoinnin, sekä laboratorion johdon tarpeisiin resurssien ja laitteiden hallinta-
työkalut. Hankkeessa selvitettiin toimintojen lähtötilanne, määritettiin uuden järjes-
telmän tavoitteet, vertailtiin erilaisia toteutustapoja ja kilpailutettiin eri vaihtoehdot.   
Selvitystyön valmistuttua hanke jäi odottamaan investointipäätöstä. Odotusaikana 
teknologiakehitys on jatkunut ja raportin kirjoitusaikaan pilvipalvelut ovat ottamassa 
suurempaa roolia myös teollisuudessa. Hankkeen tuottama selvitystyö on toiminut 
pilvipohjaisiin palveluihin siirryttäessä valmiina määrittelynä ja mahdollistanut nope-
amman projektin etenemän. 
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2 Koelaitoslaboratoriotoiminta ja tietojärjestelmät 
Valmetin Teknologiakeskusten laboratoriot on monilta toiminnoiltaan samankaltaisia 
kuin paperi- kartonkitehtaiden yhteydessä olevat laboratoriot. Valmetilla on tuotan-
tokonelaboratorioista poiketen kykyä tuottaa myös analyyseja joita tuotantokoneilla 
ei ole. Valmet tarjoaakin näitä analyysejä asiakkailleen palveluina. Laboratorioista 
löytyy lukuisia erilaisia analysaattoreita, uusia ja vanhoja laitteita, joissa ei kaikissa 
ole tietoliikenneliityntää. Kehitysprojektissa keskitytään analysaattoreista seuraavaan 
tasoon, mutta ei poissuljeta mahdollisuutta jatkossa liittää analysaattoreita suoraan 
järjestelmään. 
Tavoiteltuun järjestelmään pyritään yhdistämään kaikki laitoksen laboratorio- ja 
koekoneraportointiin liittyvät tarpeet ja ominaisuudet, käytännössä siis kaikki laitok-
sen palveluiden tilauksesta raportointiin, mukaan lukien laitteiden käyttöasteen ja 
analyysien läpimenoajan seurannan. 
Nykyisen järjestelmän hajanaisuus vaikeuttaa ylläpitoa. Organisaatiomuutosten seu-
rauksena on menetetty osittain ammattitaito ylläpitää nykyisiä analyysejä. Kehitys-
hankkeen yksi tavoite on saada laitekanta, analyysit ja niiden lopputuotteiden yllä-
pito hallintaan. Pidemmän aikavälin tavoitteena on laajentaa työkalun käyttö Valme-
tissa Suomen kaikkiin koelaitoksiin.  
2.1 Analyysilaboratorio 
Analyysilaboratorio palvelee pääsääntöisesti tuotantokoneita ja yleisiä palveluita asi-
akkaille on ongelmanratkaisu tai myyntiprojekteissa takuuarvojen todentaminen. 
Analyysilaboratoriossa on kaikkiaan 10 erilaista analysaattoria, joiden analysoimista 
tuotantokonenäytteistä kerätään lajikohtaisesti tietokantaa paperi- ja kartonkilaatu-
jen ominaisuuksista ja laadusta. Tietokannasta selviää konerakenne ja lopputuotteen 
ominaisuudet ja laatu, jolloin voidaan vertailla maailmalla olevien samankaltaisten 
konekonseptien lopputuotteita. Tietokanta palvelee myös myyntiä lopputuote refe-
renssinä ja ennakoiden myytävän konepäivityksen vaikutusta. Uusien tuotantokonei-
den sopimuksiin usein liittyvät toimituksen tuotannolliset takuuarvot mitataan tuote-
kehityksen analyysilaboratorioissa. (Rinta 2015) 
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2.2 Koekonelaboratorio 
Koeajoissa koekoneet tuottavat näytteitä, jotka analysoidaan ja raportoidaan koeko-
nelaboratorion toimesta. Koekonelaboratoriossa on kaikkiaan 31 erilaista analyysaat-
toria, jotka tuottavat yhden tai useampia analyysituloksia. Koeajoissa näytteistä teh-
dään erilaisia analyysejä joista osa niin sanottuina pikamäärityksinä. Pikamäärityk-
sistä saadaan tulokset analyysistä riippuen n. 5-20 min kuluessa näytteenotosta. Pika-
analyysejä hyödynnetään koekoneen prosessin säätämiseksi haluttuihin ajoarvoihin 
sekä tehtyjen prosessimuutosten toteamiseen. Varsinaiset koepistenäytteet valmis-
tuvat noin kahden viikon kuluessa koeajosta, riippuen paljolti pyydetyistä analyy-
seistä. Tyypillisesti koekone tuottaa päivässä 10-20 koepistettä ja jokaisesta koepis-
teestä tehdään 30-60 analyysiä. Koepisteestä voidaan analysoida esimerkiksi näyt-
teen ylä- ja alapinta erikseen, jonka vuoksi näytemäärä voi vaihdella suuresti. (Rinta, 
2015) 
2.3 Laboratoriojärjestelmän nykytila 
Laboratorion tuottamien analyysitulosten luotettavuus, toistettavuus, säilyminen ja 
jäljitettävyys ovat olennainen osa jokaisen laboratorion toiminnassa. Tiedonkeruun 
merkitys korostuu etenkin laboratoriotoiminnan laaduntarkkailussa, jolloin jokaisen 
tuloksen täytyy olla jälkeenpäin selvitettävissä ja tulosten tarvittaessa toistettavissa. 
Tiedonkeruuseen liittyy myös olennaisena osana tulosten raportointi, joka voi olla 
numeerista ja/tai graafista. 
Valmet PM laboratoriossa tiedonkeruu ja analyysit poikkeavat analyysi- ja koekonela-
boratorioiden välillä suuresti, johtuen osin analyysilaboratorion aiemmasta roolista 
osana prosessianalyysiosastoa. Prosessianalyysiosasto palveli pääsääntöisesti tuotan-
tokoneita niiden ongelmissa tai mittaustarpeissa, johon tarkoitukseen laboratorion 
mittaukset on vuosien/vuosikymmenten saatossa hankittu tai rakennettu. Analyysila-
boratorio yhdistettiin koelaitostoimintaan 2013. 
Koekonelaboratorio palvelee pääsääntöisesti koekoneita ja sen käyttämät analyysit 
sekä analysaattorit ovat kaupallisia. Molempien laboratorioiden tiedonkeruu ja ra-
portointi on rakentunut kunkin tarpeisiin. 
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2.3.1 Analyysilaboratorion tiedonkeruu ja analyysit 
Analyysilaboratorion analyysit, tiedonkeruu ja raportoinnit ovat rakentuneet nyky-
muotoonsa vuosien/vuosikymmenten saatossa, tarpeeseen rakentuneen laborato-
rion ja sen erityislaatuisten analyysien vuoksi. Etenkin erikoisemmat analyysit on 
kaikki luotu tai räätälöity Valmetin tarpeisiin, usein vielä Valmetin entisten työnteki-
jöiden tekemänä, jolloin sovellusten ainut osaaja ei ole enää käytettävissä. Varsi-
naista ylemmän tason järjestelmää ei ole koskaan luotu ja raportointi on hajallaan 
verkkolevyillä, kuviossa 1 on kuvattu analyysilaboratorion toimintaa. 
 
Kuvio 1 Analyysilaboratorion järjestelmäkuvaus lähtötilanteessa 
 
Tyypillistä analyysilaboratorion analyyseille on rakenne, jossa analysaattori on kytket-
tynä mittaustietokoneeseen. Mittausohjelmisto on usein pohjimmiltaan kaupallinen, 
mutta tapauskohtaisesti räätälöity omiin tarpeisiin. Mittaus-PC lähettää raa’an mit-
tausdatan analyysitietokoneelle, jossa tyypillisesti matlab -sovellus tekee mittausda-
tasta erinäisiä laskentoja ja luo raportin loppukäyttäjälle. Analyysi-PC luo myös ana-
lyysituloksista erilliset tiedostot, joista käy ilmi asiakkaan tiedot ja analyysitulokset 
ilman raportoinnissa käytettyjä kuvaajia. Tiedostot viedään myöhemmässä vaiheessa 
eri tietokantoihin. Tietokantoja käytetään eri tuotantokoneiden tuotteiden ja kone-
konseptien vertailuun, käyttäjiä on mm. myynnin- ja service -liiketoiminnan henki-
löstö. 
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Nykyiset analyysit ja niistä johdetut excel -taulukot eivät pidä sisällään tarvittavaa tie-
toa laboratorion resurssien tehokkaan käytön suunnittelemiseksi, tai työkuorman 
seuraamiseksi. Tarvittavan tiedon puuttuessa on luotava koko tiedonkeruujärjes-
telmä, jotta tarvittava tieto saadaan kerättyä ja myöhemmin raportoitua. 
2.3.2 Koekonelaboratorion tiedonkeruu ja analyysit 
Koekonelaboratorion analysaattorit tuottavat mittaustulokset paikallisnäytölle tai pa-
peritulosteeseen, josta laborantti kirjaa tulokset koeajon raportointi-exceliin. Labora-
toriossa on myös Valmet Kajaanin valmistama PaperLab multianalysaattori, joka te-
kee näytteille kerralla useita analyysejä, PapaerLab tulokset saadaan siirrettyä suo-
raan koeajon raportointi-exceliin räätälöidyllä siirtosovelluksella.  (Rinta, 2015.) 
Raportointi -excel luodaan jokaista koeajoa varten kopioimalla määrätty pohja ja ni-
meämällä se koeajon tunnisteen mukaan. Raportit tallennetaan verkkolevyille koeko-
neen, vuosiluvun ja koeajotunnisteen perusteella. (Rinta, 2015.) 
2.4 Laboratorion apujärjestelmät 
Nykyisin henkilökunnan työkuorman ja näytteiden läpimenoajan seurantaan käyte-
tään useita erillisiä excel-taulukoita, joista kokonaiskuvan määrittäminen on kyseen-
alaista ja työlästä. Näytteiden läpimenon seuraaminen tapahtuu pelkästään vastaan-
otto- ja valmistumispäivämääristä, jolloin näytteiden kulkua ja mahdollisia pullon-
kauloja toiminnossa ei voida tunnistaa tai analyysien etenemistä seurata. 
Analysaattoreiden käyttöasteista ja työjonoista ei nykyisin ole saatavilla tilannekuvaa 
tai historiatietoa. 
2.5 Koekoneiden prosessimittausten tiedonkeruu 
Koepaperikoneet sekä koekonelaboratorio palvelevat Valmetin tuotekehitystä ja 
myyntiä toteuttamalla koekoneilla koeajoja. Koekoneet tuottavat prosessidataa au-
tomaatiojärjestelmään, jossa prosessimittausten tallennukseen on oma tiedonkeruu-
palvelin. Prosessidataa kerätään kahdelta koekoneelta yhteensä n. 9000:sta eri 
muuttujasta 0,1...1 sekunnin välein. Varsinaisia raportoitavia muuttujia on n. 500kpl. 
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Koeajot ovat koekoneilla ajettuja näytejaksoja, joissa haluttuun konseptiin muoka-
tuilla koekoneilla ja määrätyllä massalla ajetaan eri prosessi- ja konesäätöjen sarja 
tutkitun muutoksen selvittämiseksi. Koepisteet ovat haluttuja ajanhetkiä, joilta ko-
neen prosessimittaukset ja näytteiden analyysitulokset tallennetaan raportointia var-
ten. 
2.6 Raportoinnin nykytila 
Analyysilaboratoriossa analysaattori tuottaa näytekohtaisen raportin, jonka labo-
rantti lähettää tilaajalle sähköpostitse. Näyte voi olla yksittäinen paperiarkki tai koko-
nainen paperirulla riippuen tilatusta analyysistä.  
Koekoneiden prosessidatan tiedonkeruusta nykyisin muodostetaan halutut raportit 
koepiste-tasolla. Koeajon vetäjä, kehitysinsinööri määrittämä koepiste hyväksytään 
automaatiojärjestelmän käyttöliittymästä, jolloin koepisteen aikaleima tallentuu tie-
tokantaan. Aikaleiman perusteella haetaan prosessidatasta halutut tiedot. 
Koekonelaboratorion raportointi suoritetaan yhdellä excel-taulukolla, johon eri ana-
lysaattoreista mittausdata siirretään joko käsin tai räätälöidyillä siirtosovelluksilla. 
Siirtosovellukset ovat luotu analyyseille joista siirrettävän tiedon määrä on suuri. Kä-
sin siirretään yksittäisiä analyysituloksia analysaattoreilta joilla ei ole lainkaan tieto-
koneliitäntää. 
3 Laboratoriojärjestelmän uudistus 
Hankkeen selvitystyöhön aloittamisesta päätettiin vuoden 2013 lopulla olleen organi-
saatiomuutoksen jälkeen, jolloin analyysilaboratorio liitettiin osaksi tuotekehitystä. 
Analyysilaboratorion toimintoja tarkastellessa ja ylläpitoa järjestettäessä havahdut-
tiin analysaattoreiden ja etenkin niiden analysointisovellusten erikoisuuteen. Tieto-
tekniikan kiihtyvä kehitys, Windows XP ja Server 2003 päivitysten loppumien, sekä 
tietoturvavaatimusten kiristyminen, johtavat lopulta tilanteeseen jossa järjestelmät 
eivät enää toimi. Edellä mainitut seikat ovat omalta osaltaan lisänneet huolta yrityk-
selle tärkeiden toimintojen jatkuvuudesta. Selvitettäessä analyysilaboratorion tilan-
netta havaittiin myös koekonelaboratorion kärsivän samoista ongelmista. 
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Hankkeen tavoitteiksi asetettiin järjestelmän lähtötilanteen kartoitus ja dokumen-
tointi, sekä uuden järjestelmän kuvaus sille tasolle, että eri toteutusvaihtoehtoja voi-
tiin vertailla. Vertailtaviksi toteutusvaihtoehdoiksi valittiin kaupallisen vaihtoehdon 
lisäksi ValmetDNA automaatiojärjestelmään rakennettava versio sekä Inkeroisten 
koelaitokselle 2012 rakennetun räätälöidyn ohjelmiston muokkaaminen Jyväskylän 
koelaitoksen käyttöön. 
3.1 Laboratorioiden lähtötilanteen kartoitus 
Hankkeessa pyrittiin kartoittamaan koko toimintaketjun rakenne, sekä selvittämään 
analyysisovelluksen mahdollinen tukihenkilö.  Lisäksi pyrittiin kartoittamaan ana-
lysaattoreiden mahdollisuus liittyä suoraan laboratoriojärjestelmään joko projektin 
aikana tai myöhemmässä vaiheessa. 
Molemmista laboratoriosta oli tehtävä oma selvityksensä toimintojen erilaisuuden 
vuoksi. Tavoitellun laboratoriojärjestelmän rajapinnat piti määritellä molemmille la-
boratoriolle erikseen. Uudessa järjestelmässä laboratorioiden tuottamaa palvelua tai 
datamäärää ei lähtökohtaisesti pyritä vähentämään, mutta mahdollisesti esiin tulevat 
käyttämättömäksi jääneet datasiirrot jätetään toteuttamatta.  
Koekonelaboratorio on osa koekonetoimintaa ja niiden toiminta on vahvasti sidok-
sissa toisiinsa, jonka vuoksi koekoneen raportointi ja siihen liittyvät osajärjestelmän 
otettiin osaksi tehtävää selvitystä. Jäljempänä esitellään koekoneraportointi ja sen 
osajärjestelmät, sekä sisällytetään koekoneen tarpeet osaksi tavoiteltua laboratorio-
järjestelmää.  
3.2 Analyysilaboratorion lähtötilanne 
Analyysilaboratoriosta oli teetetty organisaatiomuutoksen jälkeen sovellustason tie-
toliikennekartta (kuvio 2), josta selviää analysaattoreiden liitynnät toisiinsa ja eri tie-
tokantoihin. Tietoliikennekartta on kooltaan niin suuri, ettei sen esittäminen tulostet-
tuna ole käytännöllistä. Tietoliikennekartta kuviossa 2 havainnollistaa kokonaisuuden 
laajuutta. Kuviossa 2 keltaisella värillä kuvataan analysaattoria/mittalaitetta, oranssi 
on analyysisovellus, sininen on siirtosovellus ja punainen tietokanta. 
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Kuvio 2 Analyysilaboratorion tietoliikennekartta (Valmet Technologies Oy, Marko 
Hyötynen) 
 
Tietoliikennekartan lisäksi pyrittiin selvittämään analysaattorikohtaisesti mittauksen 
ja analyysin rakenne, ja onko toteutus kaupallinen vai räätälöity. Analysaattorikohtai-
set ominaisuudet kartoitettiin (taulukko 1). 
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Taulukko 1 Analyysilaboratorion analysaattorit (Valmet Technologies Oy) 
 
3.3 Koekonetoiminnan lähtötilanne 
Koeajot nimetään koeajotunnuksella, jolle kaikki koeajoon liittyvä data koekoneelta 
ja laboratoriosta kerätään. Koeajon aikana prosessin ollessa halutussa tilassa ope-
raattorit hyväksyvät koepisteen, jonka aikaleima tallennetaan koeajotunnukselle 
juoksevassa järjestyksessä. Koepisteestä viedään paperi- ja massanäytteet koekone-
laboratorioon, jossa näytteet analysoidaan ja tulokset tallennetaan laboratorion ra-
porttipohjaan koeajotunnisteen ja koepistenumeron yhteyteen. Edellä mainittu pro-
sessi toistetaan, kunnes koeajon tavoitteet on täytetty. Koekoneen tiedonkeruupal-
velimelta ladataan koepistekohtainen prosessidata omaan raporttiin. Laboratorion 
analysoitua koepistekohtaiset analyysit loppukäyttäjä lopulta yhdistää koekonerapor-
tin ja laboratorion raportin käsityönä. 
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3.3.1 Koekonejärjestelmien lähtötilanne 
Koeajoprosessin on laaja kokonaisuus erilaisia järjestelmiä ja prosesseja, joista ohei-
sessa kuviossa 3 ja sen jälkeisissä kappaleissa on esitetty tämän hankkeen kannalta 
tärkeimmät. 
 
Kuvio 3 Vanhan koeajoprosessin kuvaus 
 
Kuviossa 3 on esitelty koeajoraportointi pääpiirteittäin, sekä raportin tuottamiseen 
tarvittavat järjestelmät. Ennen koeajoa koeajotunnus luodaan Lotus Notes sovelluk-
sessa, joka tallentaa tunnuksen prosessidatan tiedonkeruupalvelimelle erilliseen SQL-
tietokantaan. Koeajon aikana operaattorit hyväksyvät koepisteet tarkoitukseen rää-
tälöidyllä ’Kippari’ sovelluksella, joka tallentaa kyseisen hetken aikaleiman edellä mai-
nittuun tietokantaan valitun koeajotunnisteen yhteyteen.  
Koeajon jälkeen excel-taulukkoon rakennetulla työkalulla ’asiakasraportointi.xls’ lue-
taan SQL-tietokannasta koeajotunnus ja sille tallennetut koepisteet. Koepisteiden si-
sältämän aikaleiman perusteella luetaan prosessidatan tiedonkeruupalvelimelta ha-
lutut prosessimuuttujat, jotka on määritelty erillisessä excel-taulukossa. Kuviossa 4 
on esitelty koeajotoiminnassa käytetyt räätälöidyt sovellukset. 
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Kuvio 4 Vanhan raportointiprosessin kuvaus 
 
 Asiakasraportointi excel-sovellus on tehty 2000-luvun alussa Excelin ohjelmointikie-
lellä Visual Basics for Application (VBA), eikä ohjelmaa sittemmin ole päivitetty kuin 
välttämättömiltä osin toiminnan varmistamiseksi. Raportoinnin erikoisuutena on li-
säksi Valmet Automationin tekemä excel-laajennus Aspentech infoplus 21 tietokan-
nan datalle. Aspentechin batch 21 avulla voidaan infoplus 21 tietokannan dataa hyö-
dyntää excel -sovelluksissa, mutta tätä ei ole saatu toimimaan koelaitosten rapor-
toinnissa halutulla tapaa. Valmet automationin tekemä excel-laajennus on alun perin 
tehty Aspentechin ollessa versiossa 2004.2. Excel-laajennus ja koepisteen hyväksymi-
seen käytetyt sovellukset aiheuttavat merkittäviä kustannuksia tiedonkeruupalveli-
men uudistusten yhteydessä, jolloin erikoisohjelmistot täytyy muokata aina käyte-
tylle Windows käyttöjärjestelmälle ja Aspentech infoplus 21 versiolle sopivaksi. (Koe-
pistejärjestelmä, Valmet Automation). 
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3.3.2 Koekonelaboratorion lähtötilanne 
Koekonelaboratoriosta oli laadittu tietoliikennekartta (Kuvio 5), joka oli vanhentunut 
ja tuli päivittää ajan tasalle. Kartan luettavuus on epäkäytännöllinen tulostettuna, 
mutta toimii merkittävänä apuna kokonaisuuden hahmotukseen tietokoneelta luet-
taessa.  
 
Kuvio 5 Koekone laboratorion tietoliikennekartta (Valmet Technologies Oy, Marko 
Hyötynen) 
 
Koekonelaboratorion datankulusta saa käsityksen kuvion 5 avulla, jossa värit tarkoit-
tavat seuraava: 
 Keltainen laatikko esittää mittausta (analysaattori) 
 Vihreä laatikko esittää staattisen tiedon lähdette, esim. excel-taulukko asiakastie-
doista 
 Punainen laatikko esittää tietokonesovellusta, joka jalostaa mittausdataa 
 Sininen laatikko esittää tuotettua dataa 
 Punainen viiva esittää käsisyöttöä seuraavaan vaiheeseen 
 Sininen viiva esittää ohjelmallisesti siirrettyä dataa 
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Koekonelaboratorion verkkoliitännäisistä analysaattoreista kerättiin analyysilabora-
torion kohdalla esitellyn kaltainen luettelo (taulukko 2).  Koekonelaboratorion muut 
analysaattorit ovat robustimpia ja täysin kaupallisia tuotteita. Koekonelaboratorion 
analysaattoreista suurinta osaa ei olla liitetty tietoverkkoon. Analyysitulokset tarkas-
tetaan laborantin toimesta ennen kirjaamista, jonka vuoksi tietoverkkoliitynnällä ei 
saavutettaisi juurikaan hyötyä.  
 
Taulukko 2 Koekone laboratorion tietoverkko liitännäiset analysaattorit 
 
Koekonelaboratoriossa raportointiin käytetty excel-taulukko sisältää useita macroja 
ja VBA:lla toteutettuja toimintoja. Raportointitaulukon toiminnallisuus purettiin auki 
ja on esitetty kuviossa 6. 
 
Kuvio 6 Koekone laboratorion raportoinnin kytkennät 
3.4 Tavoitellun järjestelmän kuvaus 
Uuden järjestelmän tavoitteena on poistaa nykyiset useat osajärjestelmät käytöstä ja 
yhdistää kaikki asiaan liittyvä toiminnallisuus samaan kokonaisuuteen, jolla tavoitel-
laan ylläpidon ja toimintavarmuuden parannusta.  
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Projektin aluksi pyrittiin määrittelemään toiminnalliset tarpeet ja tavoitellun järjes-
telmän laajuus, jotta järjestelmätoimittajilla oli mahdollisuus työmäärän arviointiin. 
Analyysi- ja koekonelaboratorioiden toiminnan luonteen erilaisuuden vuoksi joudu-
taan todennäköisesti luomaan kaksi erillistä järjestelmää joita yhdistää yhteinen 
johto ja sen tarpeet. Tavoiteltu laboratoriojärjestelmä jakautunee kolmeen osakoko-
naisuuteen: Analyysilaboratorio, koekonelaboratorio ja hallinto. Molemmille labora-
toriolle laadittiin omat määrittelyt, sekä yhteinen osuus johdon tarpeisiin.  
Kokonaisjärjestelmälle asetettiin toiminnallisia tavoitteita, joita ei täysin mikään ver-
tailtavista ratkaisuista pystyisi täyttämään. Tavoitteet ovat myöhempää vertailua var-
ten.  
 Käyttöliittymän tulisi olla web-pohjainen ja toimia ilman erillisiä sovelluksia 
 sovelluskielenä jokin yleisesti tunnettu, jolle voidaan tarvittaessa teettää muutoksia 
eri alihankkijoilla.  
 Käyttöpäätteinä toimivat pöytä- ja tablettitietokoneet, käyttöliittymää tulee voida 
käyttää kosketusnäytöltä. 
 Järjestelmälle tulisi olla kaupallinen tuki 
3.4.1 Analyysilaboratorion määrittely 
Hankkeen alussa laboratorion analysaattorit priorisoitiin laboratorio- ja kunnossapi-
tojohdon toimesta. Laitteet jaettiin kahteen luokkaan:  
 ”Takuu” johon kuuluvat tuotantokonekauppojen yhteydessä annettavien tuotannol-
liset takuuarvojen mittaamiseen kuuluvat analysaattorit   
 ”Ylläpidettävät” johon kuuluvat asiakkaille tarjottavat takuumittauksista poikkeavat 
analyysit  
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Taulukko 3 Analyysilaboratorion analysaattorit 
 
Analyysilaboratorioon tavoitellun järjestelmän lähtötiedoiksi laadittiin oheinen kaa-
vio kuvio 7, jolla pyrittiin kuvailemaan tavoiteltua toimintoa. Kaaviossa asiakas tar-
koittaa työn tilaajaa, joka on käytännössä Valmetin asiantuntija.  
 
 
Kuvio 7 Järjestelmäkuvaus uuteen järjestelmään 
1. Asiakas tilaa analyysin järjestelmästä  
2. Johto tarkastaa tilauksen ja avaa työtilauksen 
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3. Asiakas lähettää näytteet 
4. Laborantti ottaa työtilauksen vastaan ja lisää tarvittavat analyysit tilauksen perusteella 
5. Laborantti tekee analyysit 
6. Järjestelmä ilmoittaa asiakkaalle, kun analyysit valmiit 
 
Analyysilaboratorioon tavoitellulta järjestelmältä odotetaan seuraavia ominaisuuksia: 
 Analyysityön tilaus 
 Analyysit, raakadatan ja analyysitulosten tallennus 
 Analyysitilausten etenemän/tilanteen seuranta 
 Analyysien läpimenoajan seuranta 
 Laboratorion käyttöasteen seuranta 
 Laboratorion työjonojen seuranta 
 Analyysitulosten ja raakamittausten tallennus 
 Analyysitulosten raportointi 
 
3.4.2 Koeajotoiminnan määrittely 
Koekonetoiminnassa tavoitteena on päästä eroon kaikista osajärjestelmistä tai -so-
velluksista ja keskittää toiminta yhteen järjestelmään, joka palvelee kaikkia toimin-
toja läpi prosessin. Kuvio 8 esittelee koeajovaiheet ja siihen osallistuvat henkilöt/ryh-
mät.
 
Kuvio 8 Koeajon vaiheet 
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Koeajon määritys  
 Koeajon valmisteluvaiheessa koeajon vetäjä sekä koekoneen päällikkö yhteistyössä 
määrittävät koeajon toteutusajankohdan, koneen konseptin sekä ajettavan massan.  
1. Käyttöpäällikkö avaa koeajolle yksilöivän tunnuksen, jolle kaikki tieto kerä-
tään 
2. Koeajon vetäjä täyttää koeajotunnuksen alle seuraavat tiedot 
 Työnumero 
 Asiakastiedot 
 Konseptitiedot 
 Ajon tavoitteen/tarkoituksen 
 Mahdolliset lisätiedot 
 Koeajon valmistelu  
 Sisältää paljon suunnitelmia, joita ei kirjata järjestelmään.  
3. Koeajon vetäjä täyttää alustavan version 
 Analyysitarpeet laboratoriolle, jonka pohjalta laboratorio valmistelee 
näytepurkit koneelle 
 Ajopäivien starttiarvot operaattoreiden käyttöön (Järjestelmä muis-
tuttaa koeajon vetäjää puuttuvista tiedoista koeajon lähestyessä) 
Koeajon toteutus  
4. Koeajon aikana miehistö kirjaa koepisteen ajanhetken järjestelmään.  
 Koepisteet hyväksytään automaatiojärjestelmään rakennetussa käyt-
töliittymässä, tai rakennettavan järjestelmän käyttöliittymästä 
5. Koeajon aikana analyysitilausta voidaan tarkentaa (esim. välikoepiste ilman 
analyysejä). 
 Laboratorio saa kunkin koeajon analyysitilauksen sekä näytöille että 
tulostettavaksi  
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 Laborantti tekee näytteille analyysit ja kirjaa analyysitulokset käyttö-
liittymän kautta tilatulle analyysille. Paperlab-tulokset siirretään mit-
talaitteen tuottamasta tulostiedostosta.  
Raportointi  
6. Laboratorio toteuttaa analyysien laadunvarmistuksen kummilaborantin toi-
mesta (laborantin tunniste liitetään koeajotietoihin) ja analyysit määritetään 
tarkistetuiksi.  
7. Koeajon vetäjälle ilmoitus, kun määritellyt näytteet on saatu analysoiduksi. 
Vetäjä hakee järjestelmästä excel-formaatissa raportin, jolle tulostetaan 
kaikki koeajolle tallennettu tieto, sekä koepisteittäin prosessi- ja analyysidata 
Käyttöliittymät edellisen kaavion ryhmien mukaisesti, sekä lisäksi ylläpidon käyttöliit-
tymä josta pääsy tarvittaessa muuttamaan:  
o koeajotunnusta 
o Aikaleimoja 
o Hyväksyttyjä laboratoriotuloksia 
o Raporttiin sisällytettäviä prosessimuuttujia (prosessimuuttujan lisäyksen tulee päivit-
tyä kaikkiin järjestelmästä löytyviin raportteihin) 
 
Prosessidata on hyödynnettävissä tiedonkeruupalvelimelta Aspentec Infoplus21 tie-
tokannasta, josta data on luettavissa WEB-service rajapintapalvelua hyödyntäen.  Lu-
ettavia muuttujia on n. 500 kpl / koepiste. Datan luku aikaleimasta 1 minuutin ajalta 
1 sekunnin välein, vain näytteen keskiarvo tulostetaan raporttiin. 
3.4.3 Hallinnon raportointi 
Hankkeen yksi alkuperäisistä tavoitteista oli luoda johdon käyttöön työkalut, joilla 
seurata ja hallita laboratorion resursseja ja laitteita. Laboratorioon pyritään luomaan 
’ylemmän tason järjestelmä’, ohjelmisto jota laborantit käyttävät ja jonne kaikki ana-
lyysitulokset tallennetaan. Järjestelmän tulisi pystyä tuottamaan ainakin seuraavat 
raportit ja tilastot: 
 Toteutuneet analysointiajat, läpimenoaika 
 Näytteiden eteneminen laboratoriossa, valmiusaste ja seuranta  
 Tulosten tallentaminen yhteen paikkaan, historia  
 Työjonot 
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 Analysaattoreiden käyttömäärät  
 Tulosten raportoinnin standardointi, automaattinen raportointi loppukäyttäjälle 
4 Hankkeen toteutus 
Vertailtavat järjestelmät valikoituivat Valmet Oy tuotekehityskeskusten käytössä ole-
vien toteutusten pohjalta, tavoitteena saavuttaa kustannussäästöjä hyödyntämällä 
tehtyjen hankkeiden teknisiä ratkaisuja sekä kokemuksia aiemmista projekteista.  
Ruotsissa Valmetin pehmopapereiden tuotekehitys investoi LabVantagen Lims järjes-
telmään 2011. Projektin hoiti suomalainen SoftWare Point. 
Valmet Technologies Oy Suomen koelaitoksista Inkeroisiin on rakennettu KOPI 2012 
järjestelmä vuonna 2012, KOPI on Jyväskyläläisen Numerola Oy:n rakentama sovel-
luskokonaisuus, joka rakennettiin puhtaasti Inkeroisten käyttöön laitoksen automaa-
tiopäällikön Eero Koivulan määrittelyjen pohjalta. KOPI 2012 on tehty korvaamaan 
Inkeroisten vanha tiedonkeruu-/raportointijärjestelmä. 
Viimeisenä vertailtavana vaihtoehtona on tarvittavien toimintojen rakentaminen Val-
metDNA automaatiojärjestelmään. 
Mikään edellä mainituista ratkaisuista ei suoraan vastaa tavoiteltua lopputulosta joh-
tuen toimintojen ja tuotekehitysprosessien erilaisuuksista. Tarjouskyselyä varten laa-
dittiin edellisissä luvuissa kuvatut määrittelyt. Yhteistyökumppanit tuntevat koelai-
tostoimintaa edellisten projektien pohjalta, joka luonnollisesti helpottaa kokonaisku-
van hahmottamista. 
 
4.1 ValmetDNA 
Ensimmäinen vertailun vaihtoehdoista oli ValmetDNA automaatiojärjestelmään ra-
kennettava ratkaisu. Prosessidatan tallennuksen ollessa jo valmiina tietokannassa jäl-
jelle jää laboratorion analysaattoreiden tulosten tallennus ja raportointi. ValmetDNA 
tiedonkeruupalvelimen tietokantarakenne ei mahdollista tiedostojen ja tai taulukko-
muotoisten tietojen tallennusta, joita osa analyysisovelluksista ja analysaattoreista 
tuottaa. Käytännössä ainut toteutettavissa oleva osuus DNA järjestelmässä olisi 
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koekonelaboratorion ja prosessidatan yhdistäminen laboratorio- ja raportointilaajen-
nuksella. Koelaitoksen ValmetDNA:n tiedonkeruupalvelimelta löytyy Valmet Automa-
tion Oy:n tuottama DNA report palvelu ja sen työkalut web-pohjaisen käyttöliittymän 
rakentamiseen.  
 
Kuvio 9 DNA Report käyttöliittymä  
 
Laboratoriolle rakennettaisiin DNAreport ympäristöön oma osuus hyödyntäen 
DNAentry ominaisuutta, (kuvio 9). DNAentryllä voidaan syöttää web-käyttöliitty-
mästä tietoa prosessitiedonkeruuseen. Entryn kautta syötettyjä tietoja voidaan tar-
vittaessa lukea automaatiojärjestelmään ja operaattoreiden näytöille. (DNAentry.)  
Operaattoreille tulisi rakentaa koepisteiden hyväksyntään automaatiojärjestelmään 
toiminto, jolla haluttu aikaleima tallennetaan prosessidatan yhteyteen. Laboratori-
oon tulisi rakentaa analysaattorikohtaiset syöttökentät koepisteittäin, joihin laboran-
tit ja PaperLab multianalysaattori syöttäisivät analyysituloksia. PaperLab analysaatto-
riin on Valmet Automationilla valmiit liityntäkomponentit automaatiojärjestelmään. 
Liitynnän perustaminen ja lisenssit lisäävät kustannuksia. 
Raportointi toteutettaisiin DNA Report ympäristöön rakennettavasta näkymästä, joka 
tulostaisi kaikki määritellyt prosessimuuttujat ja laboratoriotulokset koepisteittäin. 
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Koepisteen aikaleiman hyödyntäminen vaatisi tiedonkeruupalvelimelle sql-kyselyn 
rakentamisen ja tulosten ohjaamisen DNA Report raportointi-ikkunaan. 
Edellä kuvattu rakenne hoitaisi tiedonkeruun ja raportoinnin koeajoprosessin osalta. 
Laboratoriojohdon tarpeita varten tulisi rakentaa erillinen excel-taulukko, jota käyte-
tään Microsoftin Sharepoint palvelusta. Sharepointin etuna on usean käyttäjän yhtä-
aikainen mahdollisuus muokata tiedostoa. Excel-taulukkoon rakennettavasta töiden 
vastaanoton ja valmistumispäivämäärän kirjaamisesta saadaan läpimenoaika ja kes-
keneräisten töiden määrä. Uusi excel-taulukko on vastaan hankkeen alussa asetet-
tuja tavoitteita päästä eroon erillisistä taulukoista ja sovelluksista. 
ValmetDNA ratkaisuna johtaisi erillisiin sovelluksiin, joista aiheutuu loppukäyttäjille 
päällekkäistä kirjaamistarvetta. Ylläpitomielessä sovellukset ovat suurelta osin kau-
pallisia ja tuki ei ole rajoittunut yksittäisiin henkilöihin. Excel-taulukon kohdalla ris-
kinä on päivitysten myötä taulukon toimimattomuus, joka johtaisi nykyisen kaltaisiin 
ylläpito-ongelmiin. 
Kustannusrakenne 
Tiedonkeruun ja raportoinnin toteuttamiseksi automaatiojärjestelmässä tulee teet-
tää seuraavat työvaiheet (perässä on työmääräarviot, joihin on päädytty haastattele-
malla DNA Report suunnittelijoita): 
 Koepisteen leimaussovellus,  
o 1vko työtä 
 Laboratorion analyysitulosten syöttölomake 
o  4vko suunnittelua 
 Paperlab multianalysaattorin liitännäinen automaatiojärjestelmään 
o  1vko työtä 
 Koeajotulosten raportointilomake 
o 4vko työtä 
 Laboratorion johdolle työtilauslomake (excel-taulukko) 
o 1vko työtä 
 
Vuotuisia kiinteitä kustannuksia ei ratkaisussa synny. Suunnittelutöiden erilaisuuden 
vuoksi voidaan työtä tehdä samanaikaisesti, jolloin järjestelmän käyttöönotto voisi 
olla 6-8 viikon kuluttua projektin aloituksesta. 
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4.2 Software Point - Labvantage 
Toinen vertailtavista järjestelmistä on kaupallinen laboratoriojärjestelmä eli LIMS (La-
boratory Intelligence Management System). Vertailtu järjestelmä on nimeltä LabVan-
tage, jota tuottaa Suomalainen Software Point. Software Point on osa kansainvälistä 
LabVantage Groupia. LabVantage toimii web -käyttöliittymästä (kuvio 10) ja se sisäl-
tää monipuoliset analysointi ja raportointityökalut laboratorioiden käyttöön (softwa-
repoint, labvantage). 
 
 
Kuvio 10 Esimerkki LabVantage käyttöliittymästä (Softwarepoint, labvantage) 
 
LabVantagen LIMS järjestelmä on käytössä laboratorioissa maailman laajuisesti, mu-
kaan lukien Valmetin Ruotsin pehmopaperikoneiden koelaitos. Ruotsin koelaitoksella 
infoplus-yhteys on jo toteutettu, joten voitiin olettaa, että järjestelmä pystyy käsitte-
lemään PM tuotekehityslaboratorioiden analyysit, prosessitiedonkeruun ja raportoin-
nin. LabVantage tarvitsee vähintään kolme palvelinta toimintoihinsa, jotka voi olla 
fyysisesti tehtaalla, tai virtualisoituna ulkoisessa palvelinsalissa. LabVantageen voi-
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daan liittää analysaattoreita, uudet analysaattorit verkkopohjaisesti TCP/IP protokol-
lalla ja vanhat analysaattorit kaupallisilla modeemeilla, jotka muuntavat analysaatto-
rin tuottamaa sarjaliikennettä TCP/IP muotoon mahdollistaen tietoverkkoliitynnän. 
Software Pointilla on olemassa kattava laitekirjasto, jonka avulla analysaattoreiden 
tuottama sarjaliikenne voidaan muuntaa LabVantagen ymmärtämään muotoon ja au-
tomatisoida mittaustulosten syöttö järjestelmään ja analysointi. Software Point pys-
tyy myös rakentamaan laiteliitännät analysaattoreille joita ei ennestään laitekirjas-
tosta löydy. (LabVantage, järjestelmäesite 2016). 
 
Kuvio 11 RS-485 – TCP/IP muunnin 
 
Laboratorio johdon tarpeisiin Labvantagessa on monipuolinen tilannekuvaa ilmaiseva 
ominaisuus, josta selviää näytteiden kulku, sijainti ja osallistuneet laborantit. Näyttei-
den tilaa voi seurata työn alla olevista analyyseista, mutta myös monipuolista tilastol-
lista dataa esimerkiksi laboratorion eri analysaattoreiden käyttöasteista ja keskimää-
räisistä viipymistä analyyseissä. LabVantagessa on useita koelaitoslaboratorion kan-
nalta ylimääräisiä ominaisuuksia. (LabVantage, järjestelmäesite 2016). 
 
Koekoneen prosessidata implementointia varten LabVantageen tehtäisiin liityntä au-
tomaatiojärjestelmän tiedonkeruupalvelimelle, josta LabVantage hakisi erilliseen ex-
cel -taulukkoon määritellyt prosessimuuttujat koepisteittäin. Koeajotunnusjärjes-
telmä säilyisi Lotus Notes järjestelmässä, kuten tähänkin saakka. Koepisteiden aika-
leimat tulee kirjata LabVantage järjestelmään käsin, tai rakentaa erillinen laajennus 
LabVantagelle, jolla koepisteet hyväksytään. Koeajotulosten lopullinen raportointi 
olisi excelin csv–formaatissa, mutta tuloksia voi myös tarkastella LabVantagen käyttö-
liittymästä. 
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Kustannusrakenne 
LabVantage perustamisprojektissa on optioita mm. analysaattori liitynnöistä ja erilai-
sista lomakepohjista esimerkiksi asiakastilausnäkymään. Perustamisprojektin jälkeen 
kustannuksia kertyy vuosittain LabVantagen ja kolmansien osapuolien lisenssimak-
suista. Käyttötuki ja järjestelmäpäivitykset kuuluvat vuotuisiin lisenssimaksuihin. Pro-
jektin toteutus kestäisi aloituksesta n.4 kuukautta ja sitoisi koelaitoksen henkilökun-
taa viikoittain. Järjestelmämuutokset saatavilla vain Software Pointin kautta ilman 
mahdollisuutta kilpailuttaa muutos-/ laajennustöitä. 
4.3 KOPI 
Kopi 2012 (KoePiste) järjestelmä on Valmetin tilauksesta Numerola Oy:n rakentama. 
Kopi 2012 on käytössä Inkeroisten koelaitoksella, jossa toiminta keskittyy erilaisten 
paperi- ja kartonkimassojen tuottamiseen ja tutkimiseen. Vaikka Inkeroisten koelai-
tos tuottaa koepisteitä kuten Jyväskylän koelaitos, poikkeaa koeajoprosessi Jyväsky-
län koeajoprosessista erilaisen koepisterakenteen ja raportoinnin osalta.  Inkeroisten 
koeajoprosessissa koepiste voi kestää useita tunteja ja sisältää koepisteen sisäisiä 
näytepisteitä. Inkeroisten Kopi 2012 on paikallisen automaatiopäällikön määritte-
lemä. Hankkeessa selvitettiin ohjelmiston soveltuvuus Jyväskylän koelaitoksen tarpei-
siin. Numerola otettiin ohjelmiston selvitykseen mukaan heti KOPI selvitystyön 
alussa. Numerolalla on kokemusta Valmetin koeajotoiminnasta erilaisten kehitys-
hankkeiden myötä. Toiminnan tuntemuksesta oli hyötyä tavoitellun järjestelmän 
määrittelyssä. 
4.3.1 Inkeroisten KOPI 2012 järjestelmä 
Järjestelmäkuvaus 
Inkeroisten KOPI järjestelmä on asennettu laitoksen tietokoneille ja palvelimille. Tie-
tokannat sijaitsevat laitoksen automaatiojärjestelmän tiedonkeruupalvelimella. Asia-
kassovellukset ovat loppukäyttäjien tietokoneilla (esimerkiksi operaattoreilla ope-
rointipäätteillä ja laboranteilla laboratorion analyysitietokoneilla). Inkeroisten auto-
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maatioverkko on samaa aliverkkoa toimistoverkon kanssa, jolloin tietoliikenne on ol-
lut helppo järjestää palvelimen ja asiakassovellusten välillä. Kopi 2012 on toteutettu 
käyttäen Java Enterprise Edition (JEE) -teknologiaa, asiakassovellukset on toteutettu 
Java Swing -komponenttikirjastoa hyödyntäen. Järjestelmä vaatii asiakaskoneille asia-
kassovelluksen, joilla muokataan palvelinkoneella sijaitsevaa koepistekantaa. Kuvi-
ossa 12 on esitelty järjestelmän pääpiirteet. (Numerola, Kopi 2012 järjestelmäku-
vaus). 
 
Kuvio 12 KOPI 2012 järjestelmän arkkitehtuuri (Numerola Oy) 
Asiakassovellukset 
 KOPIAdmin 
o Järjestelmän ylläpitosovellus 
 KOPI 
o Koepisteiden muodostussovellus, sovelluksella haetaan prosessidataa auto-
maatiojärjestelmän tiedonkeruupalvelimelta ja muodostetaan koepiste halu-
tulta aikaväliltä. Sovelluksesta määritellään myös koepisteen tunnus ja asia-
kastiedot. 
o Koepisteeseen sisällytettävät prosessimuuttuja valitaan käyttöliittymästä 
o Koepiste voi sisältää näytepisteitä 
o Koepiste voi kestää sekunneista tunteihin 
 PETI 
o Koepisteen perustietojen syöttösovellus 
 LATI 
o Sovelluksella tilataan laboratorioanalyysit 
 LANA 
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o Sovelluksella laborantit syöttävät analyysitulokset järjestelmään 
 KOPSE 
o Sovelluksella tulostetaan raportit 
Palvelimet ja tietokannat 
Palvelimena voi käytännössä olla mikä tahansa nykyaikainen Windows tai Linux -käyt-
töjärjestelmän omaava tietokone, jolle voidaan asentaa JEE 7 palvelinohjelmisto. Pal-
velin kytkeytyy kahteen tietovarastoon: Kopi 2012 palvelimella sijaitsevaan koepiste-
kantaan ja automaatiojärjestelmän ValmetDNA Info -tietokantaan. Koepistetietokan-
tana toimii MySQL -relaatiotietokanta, johon tallennetaan kaikki järjestelmän konfi-
guraatiotiedot, koepisteiden prosessidata automaatiojärjestelmästä ja laboratorio-
analyysien tulokset. (Numerola, Kopi 2012 järjestelmäkuvaus). 
Kopi 2012 järjestelmässä kaikki raportointi liittyy koepisteisiin, eikä esimerkiksi labo-
ratorion johdolle ole työkaluja läpimenoajan tai työjonojen seurantaan. 
4.3.2 KOPI PTC PM tarpeisiin 
Kopi 2012 ei suoraan sovellu PTC PM tarpeisiin. Seuraavissa kappaleissa on selven-
netty ohjelmiston muutostarpeet ja pyritty kuvaamaan ne muutoksiin tarvittavan 
työmäärän arvioimiseksi. 
Koepiste PTC PM:ssä ja FIB:ssa on erilainen, johtuen prosessin eroista, jolloin myös 
Kopi 2012 sovelluksen koepistemekanismi täytyy määritellä ja rakentaa uusiksi. Tau-
lukossa 4 on kuvailtu Kopi 2012 ja KOPI PM eroavaisuuksia. 
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Taulukko 4 KOPI toimintojen vertailu 
Toiminto  KOPI 2012 FIB-käytössä KOPI PM-käytössä 
Asiakassovelluk-
set 
   
 KOPIAdmin Hallinnoi prosessialueita, 
perustietoja, näytepisteitä, 
analyysejä ja neliömassa-
kertoimia. 
Hallinnoi perustietoja, ti-
lauksia, näytepisteitä, käyt-
täjäryhmiä ja oikeuksia 
 KOPI - Määritellään koepisteen 
prosessitiedot, joiden pe-
rusteella prosessimuuttujat 
haetaan sovellukseen 
INFO:lta. 
- Hyväksytään koepiste  
- Koepisteen prosessitiedot 
määriteltävä erillisessä ex-
cel- taulukossa muuttujien 
suuren määrän vuoksi. 
- Koepisteen hyväksyntään 
tarvitaan erillinen sovellus, 
jossa vain koepisteen hy-
väksyntä -painike 
 PETI Koepisteen hyväksynnän 
jälkeen täydennetään pe-
rustiedot koepisteelle.  
Ei tarvetta. Kaikki perustie-
dot tehtävä ennen koeajoa 
käyttöpäällikön ja koeajon 
vetäjän toimesta. Tarvi-
taan oma sovellus. 
 LATI Laboratoriotilausten teko 
aiemmin hyväksytylle koe-
pisteelle 
Laboratoriotilaukset teh-
tävä ennen koeajon alkua, 
koeajon vetäjän toimesta. 
Tilauksia voitava muuttaa 
koeajon kuluessa ja jäl-
keen. 
 LANA Laboratorioanalyysien 
syöttö koepisteestä tila-
tuille analyyseille 
Toiminee samanlaisena 
 KOPSE Tallennettujen koepistei-
den haku valittujen proses-
simuuttujien perusteella. 
Raportointi excel -tauluk-
koon 
Toiminnallisuutta yksinker-
taistettava, ei tarve valita 
prosessimuuttujia. Kaikki 
tieto koepisteestä tuloste-
taan excel -taulukkoon. 
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Koepistepalvelin    
 Tietokanta - JEE 7 GlassFish palvelin-
ohjelmisto 
- JEE 7 GlassFish palvelin-
ohjelmisto 
 Tietovaras-
toliitynnät 
- Asiakassovellukset ja Koe-
pistekanta JBDC-
standardilla 
- Prosessitietokanta ja koe-
pistekanta Web-service -
standardilla 
- Asiakassovellukset ja Koe-
pistekanta JBDC-
standardilla 
- Prosessitietokanta ja koe-
pistekanta Web-service -
standardilla 
 Koepiste-
kanta 
MySQL-relaatiotietokanta MySQL-relaatiotietokanta 
 
Taulukossa 4 esitellyt Kopi 2012 käyttöliittymät eivät suoraan sovellu käytettäväksi 
johtuen web-käyttöliittymävaatimuksesta. Toiminnallisuus on kopioitavissa, mutta 
käyttöliittymä tulee rakentaa uudelleen. Myös tavoite kosketusnäyttöpäätteistä on 
huomioitava käyttöliittymää suunniteltaessa.  
PM:ssä raportoitavia suureita on FIB:iin verrattuna moninkertainen määrä, eikä nii-
den valinta käyttöliittymästä käsin ole käytettävyydeltään toimiva ratkaisu. Suureet 
tulee hallita excel-pohjaisesta konfigurointitiedostosta, josta hallitaan myös raportiin 
tulostettavia prosessimuuttujien nimiä.  
Analyysilaboratorion ja johdon työkalujen rakenne tulee toteuttaa kokonaan alusta 
alkaen, kuitenkin saman kokonaisuuden sisään ja yhteisen ylläpidon alle. Ohjelmistot 
poikkeavat toiminnollisuuksiltaan niin suuresti, että molemmille laboratorioille on ra-
kennettava omat tietokannat ja tiedostorakenteet. Laboratoriotoimintoja yhdistää 
vain yhteinen johto. Käytettävyyden vuoksi toiminnot halutaan saman käyttöliitty-
män ja hallintatyökalun alle. 
4.3.3 Kustannusrakenne 
Numerolalta pyydettiin tarjous KOPI järjestelmän rakentamiseksi PM tarpeisiin. Nu-
merola arvioi tarvitsevansa kustannusarvion tekemiseen esisuunnitteluprojektin, 
joka olisi laajuudeltaan 40 työtuntia. Esisuunnittelu sovittiin tehtäväksi tuntityönä, 
koska esisuunnittelun tulos palvelisi myös varsinaisen projektin toteutusvaiheessa. 
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Ohjelmistoprojekteissa on tyypillistä, että projekti jaetaan kahteen vaiheeseen, jol-
loin ensimmäisen vaiheen jälkeen lopullinen kustannusarvio tarkentuu ja projektin 
jatkoa voidaan vielä arvioida. Numerolalta tilattiin esiselvitys, jonka tuloksena saatiin 
järjestelmäkuvaus tavoitellusta kokonaisuudesta. Esiselvityksen pohjalta myös KOPI 
ohjelmisto projekti voitaisiin tarvittaessa kilpailuttaa. Ohjelmointikielen ollessa avoin 
voidaan myöhemmät muutokset halutessa toteuttaa kolmannen osapuolen toi-
mesta. 
Kokonaisuutena KOPI on työläs projekti ja vaatii paljon työtunteja koelaitosorgani-
saatiolta, mutta todennäköisesti kustannustehokkain ratkaisu. Kokonaisuus olisi rää-
tälöity ja sisältäisi vain ne ominaisuudet joita tarvitaan. KOPI olisi Valmetin omai-
suutta ja tehty mahdollisimman avoimeksi tulevaisuuden tarpeita ajatellen, ohjelmis-
ton jatkokehitystä ei ole sidottu yhteen alihankkijaan, vaan ohjelmistoa voisi muo-
kata muutkin kuin Numerola. Ratkaisusta ei syntyisi lisenssimaksuja ja tarvittavat yl-
läpito- ja tukipalvelut ostettaisiin tuntityönä. 
5 Hankkeen tulokset 
Vertailluista toteutustavoista Numerola Oy:n tuottama KOPI valikoitui suositelluksi 
toteutustavaksi. Valittua järjestelmää puoltaa räätälöity kokonaisuus, jolloin välty-
tään ylimääräisien ominaisuuksien ylläpidolta. Toinen merkittävä syy valintaan on 
FIB:ssä jo käytössä oleva KOPI järjestelmä, jota päivittämällä saadaan laboratorion 
johdon tarpeet täytettyä myös FIB osalta. FIB:ssa KOPI järjestelmä kerää jo nykyisel-
lään analyysitilaukset, muttei sisällä analyysitulosten aikaleimoja. FIB KOPI järjestel-
män päivityksen jälkeen järjestelmästä voidaan laskea tieto laboratorioanalyysien lä-
pimenoajasta, työkuormasta ja näytteiden etenemästä ja yhdistää tiedot samaan 
käyttöliittymään PM:ssä. 
KOPI järjestelmää puoltaa myös mahdollisuus vaikuttaa ohjelmiston käyttöliittymiin, 
jotka pyritään rakentamaan yhdessä loppukäyttäjien kanssa ja antamaan loppukäyt-
täjille vastuuta käyttämiensä toimintojen määrittelystä. Loppukäyttäjien käyttöliitty-
mävastuulla pyritään lisäämään sitoutumista projektiin ja helpottamaan järjestelmän 
käyttöönottoa. 
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Numerolalta tilataan kokonaistoimitus, jolloin Valmetin vastuulle jää tarvittavien läh-
tötietojen ja raja-arvojen määrittäminen, sekä palvelinten tarvitseman sähkönsyötön 
ja verkkoyhteyksien järjestäminen.  
5.1 Aikataulu 
Numerola arvio tarjouksessaan projektin valmistuvan noin 9 kuukautta tilauksen jäl-
keen ja sisältävän seuraavat vaiheet: 
 Suunnittelu 4 vkoa 
o Tarkentavat määritykset tallennettavalle tiedolle 
o Tietokantasuunnittelu 
 Toteutusvaihe 1, sovellusrunko 4 vkoa 
o Käyttöliittymän yleissuunnittelu/toteutus 
o Käyttäjähallinnan toteutus 
o Monikielisyys 
 Toteutusvaihe 2, koeajot ja seuranta 6 vkoa 
o Käyttöliittymien suunnittelu / toteutus 
o Koeajot, Kippari, Koeajolabra 
o Seuranta 
 Toteutusvaihe 3, asiakasnäytteet ja seuranta 8 vkoa 
o Käyttöliittymien suunnittelu/toteutus 
o Asiakaslabra, Asiakastilaus 
o Liittäminen seurantaan 
 Testaus / Dokumentointi 
o Testaus koelaitoksella 
o Dokumentointi ja testauksessa ilmenneiden puutteiden korjaus 
 
Hanke aikatauluun vaikuttaa olennaisesti Valmetin henkilökunnan mahdollisuus osal-
listua tarvittaviin yksityiskohtaisempiin määrittelyihin ja testausvaiheeseen. Projek-
tille laadittiin esisuunnittelun valmistuttua aikataulu (liite 1), josta projektin etene-
mää voidaan seurata.  
5.2 Kustannusarvio 
Hankkeen kustannuksen muodostuu Numerola Oy:n sovelluskehityksestä, laitteisto-
hankinnoista ja Valmet henkilökunnan työstä. Valmet Technologies Oy:ssä investoin-
tiehdotukseen ei sisällytetä oman henkilökunnan kustannuksia rahoitusta haetaan 
vain yrityksestä ulos menevälle osuudelle. Rahoitustarpeen lisäksi projekti tulee työl-
listämään Valmetin henkilökuntaa arviolta 160 työtunnin verran. Työmäärä jakautuu 
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eri loppukäyttäjäryhmien ja projektivastuullisten kesken. Organisaatiota on avattu 
tarkemmin kappaleessa 5.3. 
Osasto on osa tuotekehitystä ja yleiskustannuksilla toimiva, tavoiteltu järjestelmä ei 
tule tekemään tulosta, josta syystä projektille ei voi laskea takaisinmaksuaikaa.  Jär-
jestelmä hankitaan toiminnan luotettavuuden takaamiseksi, toiminnan tehosta-
miseksi ja laadun parantamiseksi. Projektin jälkeen voidaan arvioida laboratorion lä-
pimenoaikoja seuraamalla saavutettu hyöty, sekä haastatella laborantteja muutok-
sen hyödyistä ja haitoista. Tuotekehityksessä investoinneilla pyritään uusien tuottei-
den syntyyn, tai nykyisten laitteiden sekä järjestelmien toiminnan kehittämiseen. Ky-
seinen hanke on osaston toiminnan tehostamista ja sen myötä resursseja vapautuu 
muihin tehtäviin. Rakennettava järjestelmä tulee myös näkymään Valmetin asiak-
kaille, joille pyritään luomaan nykyaikainen ja tehokas kuva toiminnasta. Järjestel-
mältä odotetaan resurssien vapautumista ylläpidosta ja laboratorion johdolta. 
Rahoitus tulee investointimuotoisena, joten se ei tule rasittamaan tuotekehitysbud-
jettia hankintavaiheessa, mutta tulee kuormittamaan tulevina vuosina poistojen ja 
ylläpitokustannusten kautta. Projektin kaltaisten investointien poistoaika Valmetissa 
on viisi vuotta.  
5.3 Projektiorganisaatio 
Projektiorganisaatio muodostuu Valmet henkilökunnasta ja Numerolan suunnitteli-
joista. Valmetilta organisointivastuu on opinnäytetyön tekijällä, joka järjestää tarvit-
tavat asiantuntijat Valmetin sisältä ja tekee tarvittavat selvitystyöt. Projektissa Val-
metin sisäisiä asiantuntijoita ovat mm. IT-osaston verkkoasiantuntijat, koeajon vetä-
jät, laborantit ja laboratorion johto, sekä nykyisten analyysitulosten kohdetietokanto-
jen ylläpitäjät. Hankkeen toteutusvaiheessa loppukäyttäjäryhmistä valitaan 1-2 edus-
tajaa mukaan käyttöliittymien määrittelyyn. Loppukäyttäjien kanssa laadittujen käyt-
töliittymämääritysten avulla Numerola tekee tarvittavat toiminnallisuudet ohjelmis-
toon ja tietokantoihin, sekä toteuttaa määritellyt käyttöliittymät. 
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Loppukäyttäjäryhmät ja käyttöliittymät: 
 Käyttöpäällikkö  
o Koeajon perustus ja perustietojen täyttö, koeajon loppuraportti 
 Koeajon vetäjä  
o Koeajon perustietojen täyttö, koeajon analyysitilausten teko ja täydennys, 
koeajon loppuraportti 
 Laboratorion johto  
o Laboratorion tilanne ja analyysilaboratorion tilausten hyväksyntä 
 Laborantit  
o Laboratorioanalyysien syöttö 
 Koekone operaattorit  
o Koepisteen hyväksyntä ja laboratoriotulokset 
 Kunnossapito-organisaatio 
o Sovelluksen ylläpito, raportoinnin ja käyttäjäryhmien hallinta 
6 Pohdinta 
Opinnäytetyön aihetta valikoitaessa oletettiin, että hanke toteutettaisiin vuoden ku-
luessa määrittelyjen valmistumisesta. Toteutustapoja kilpailuttaessa kävi selväksi, 
että hankkeen toteutus on huomattavasti ennakoitua kalliimpaa ja ettei rahoituksen 
saaminen opinnäytetyön aikana todennäköisesti toteudu. Opinnäytetyön aiheena 
oleva selvitys- ja määrittelytyö tehtiin 2015 alussa, jonka jälkeen hankkeelle odotet-
tiin rahoitusta 1,5 vuotta. Rahoituksen puuttuessa opinnäytetyön aihe rajautui hank-
keen esiselvitykseen, määrittelyihin ja toteutusvaihtoehtojen kilpailutukseen. Kilpai-
lutettavien järjestelmien tarjoukset ovat luottamuksellisia, jonka vuoksi opinnäyte-
työssä ei esitellä euromääriä. Osviittaa hankkeen laajuudesta saa hankkeen projekti-
aikataulusta (liite 1), jossa projektin arvioitu läpimenoaika on 9 kuukautta. 
 Opinnäytetyöhön ryhdyttäessä oli työyhteisössä tapahtunut merkittävä muutos, 
jonka seurauksena organisaation vastuulle oli siirtynyt toisen osaston laite- ja järjes-
telmäylläpito. Hankkeen haasteista suurimpia oli hahmottaa kokonaisuus, jotta tavoi-
teltava lopputulos voitiin määritellä ja toteutustavat vertailla. Laboratoriojärjestel-
mistä laaditut kartat (kuviot 2 ja 5) olivat hankkeen alussa ainoat dokumentit käy-
tössä oleviin järjestelmiin. Laboratoriojärjestelmien kartat auttoivat hankkeen ede-
tessä, mutta alussa kokonaiskuvan hahmottamisessa karttojen vaikutus oli osin se-
koittava. 
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Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa laboratoriojärjestelmä, ja jonka päälle voitai-
siin myöhemmin rakentaa analysaattoreiden liitynnät ja mittadatan analytiikkaa. Läh-
tötilanteen selvittämistä vaikeutti eri järjestelmien kirjavuus ja niiden tuntijoiden 
puute. Oman haasteensa toi vuosien saatossa rönsyilleet verkkolevyt lukemattomine 
kansioineen, jotka aiheuttivat epäselvyyttä relevantin tiedon suhteen. Hankealueen 
ylläpitovastuu oli siirtynyt organisaatiomuutoksessa raportin tekijälle, joten opinnäy-
tetyö toimi myös hyvänä reittinä järjestelmiin tutustumisessa. Hankkeen edetessä 
koekoneraportoinnin ymmärrettiin olevan liitoksissa koekonelaboratorion toimin-
taan, mutta myös havaittiin tarve uudistaa vanhentunut koekoneraportointi. Lopulli-
nen laajuus on perusteltu laitoksen toiminnan kannalta ja toteutuessaan parantaa 
toiminnan laatua, sekä luo pohjaa tulosten tehokkaammalle hyödyntämiselle. 
Raportin tekijällä ei ole aiempaa kokemusta IT hankkeiden vetämisestä, josta johtuen 
alihankkijoiden kysymysten ymmärtämiseen meni aikaa terminologiaa selvittäessä. 
Alihankkijoita haastatellessa jäi vaikutelma, että usein asiakasorganisaatiossa vastaa-
via hankkeita vetää IT-osasto alan asiantuntijoineen. Hankkeessa Valmetin IT-osaston 
rooli jäi pieneksi, hanke valmisteltiin osaston sisäisenä esisuunnitteluna ilman sille 
erikseen varattua rahoitusta, Numerolan esisuunnittelu kustannukset katettiin osas-
ton kehitysrahoilla. Ymmärrys hankkeen laajuudesta ja vaatimuksista selvisi vasta 
opinnäytetyön edetessä, hankkeen laajuudesta ja liitynnöistä eri rajapintoihin ei ollut 
selkeää käsitystä kenelläkään Valmetissa. Uuden järjestelmän yksi päätavoitteita oli 
ylläpidon helppous, sillä uuden järjestelmän hallinta ja ylläpito tulee jäämään pienen 
koelaitosorganisaation vastuulle.  
Hankkeen läpikäytyäni ja tavoitellun järjestelmän hahmotuttua, on selkeää, ettei mi-
kään valmis kaupallinen LIMS järjestelmä, puhumattakaan automaatiojärjestelmät 
voisi toimia tavoitellulla tapaa, ei ainakaan ilman merkittäviä ja työläitä muutoksia. 
Nykyisen tietämyksen valossa ei kaupallisiin sovelluksiin tutustumiseen olisi kannat-
tanut käyttää lainkaan aikaa. Ainut selvitettävä asia olisi ollut ohjelmistotalojen kil-
pailuttaminen. Hankkeeseen valittu Numerola Oy:llä on pitkä historia yhteistyöstä 
Valmetin kanssa, Numerolan paikallisuus on myös arvokas lisä. 
Vuonna 2017 raportin kirjoitusaikaan hanke etenee selvitystyön tulosten pohjalta. 
Hanke on osana Valmet Oy laajuista VII hanketta (Valmet Industrial Internet), jossa 
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yritys pyrkii laajentumaan omalla alallaan IoT (Internet Of Things) markkinoille. Selvi-
tystyön tuloksena syntyneet määrittelyt koepistejärjestelmästä hyödynnetään ja pai-
kallisten palvelimien sijaan ohjelmisto toteutetaan AWS (Amazon Web Service) alus-
talla jaettuna projektina Numerolan ja Valmetin AWS partnerin kesken. Ohjelmisto 
tulee osaksi koelaitostoimintaa Jyväskylässä ja VII ympäristön näyteikkunaksi koeajo-
toiminnassa. Koelaitosdata tarjoaa myöhemmässä vaiheessa koealustan myös IoT 
ympäristöön kehitettäville tuotteille.  
Hankkeen alussa mainitut haasteet tietotekniikan nopeassa kehityksessä osoittautui-
vat todellisiksi. Tällä kertaa investointipäätösten hitaus oli hyväksi, ja hankkeen jär-
jestelmä ohjautui tulevaisuuden kannalta kestävämmälle pohjalle pilvipalveluun.  
Loppuun voisi tiivistää, että ohjelmistohankkeiden hinta yllätti. Hankkeet ovat valta-
van työläitä, vaikka tuntuvat määrittelyvaiheessa yksinkertaisilta. 
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